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ABSTRACT 
 
 
 
 
Miniaturized device is an approach by integrating the laboratory function into 
small platform. These miniaturized devices are equipped with sensors or actuators to 
perform sensing, sample preparation or analysis and is well known as lab-on-chip 
(LOC) since 1990. The conventional miniaturized device available in the market 
normally provides single dimensional (1D) data at a time in most micro analysis 
processes. In order to obtain images from the device, cameras and microscopes are 
normally used. However, the size and tubing intact on the device make it difficult for 
cameras or optical devices to be placed within the reaction chamber to capture 
images that are related to the process. Processes such as cell detection and 
environmental analysis sometimes require two dimensional (2D) images in order to 
enhance the quality of analysis and data accuracy. Therefore, this research proposes 
to integrate tomography technique within the miniaturized device for capturing 
images within the device chamber in order to replace bulky optical equipment. 
Tomography system has been widely used in medical and industrial processes for 
image reconstruction. This research integrates Electrical Capacitance Tomography 
(ECT) system within a miniaturized device for visualization of stagnant samples via 
planar electrodes. This miniaturized planar tomography system consists of electrode 
array for the measurement of dielectric property changes within the chamber. This 
miniaturized device consists of 8-planar electrodes circulating the detection chamber 
where the dimension of each of the electrodes are 4 mm ×  2 mm (length ×  width) 
printed on the circuit board. A home-made polydimenthylsiloxane chamber is 
fabricated and adhered on top of the electrodes to position the sample for electrical 
measurement and image reconstruction. Fan beam projection technique is utilized for 
data measurement from the miniaturized planar capacitive tomography system. The 
obtained data are processed using Linear Back Projection (LBP) algorithm via 
Matlab package for image reconstruction. Three samples: liquid-liquid, liquid-gas 
and liquid-solid are studied. Electrical measurement using fan beam projection is 
carried out and images of the samples are successfully reconstructed via LBP. Based 
on the obtained results, the error percentage for multiphase sample of water and air is 
25% while 14.77% for solid sample of yeast and glucose. The obtained results show 
that the qualities of acquired images are highly depending on the voltage differences 
between each measurement. The amount of volume between the two materials 
affects the measured voltage differences. The nearer the samples to the planar 
electrode, the voltage differences observed are more significant. The reconstructed 
images using miniaturized planar capacitive tomography system for all the samples 
show good similarity to the camera captured images. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Peranti bersaiz kecilad alah satu pendekatan dengan mengintegrasikan fungsi 
makmal kedalam pelantar kecil. Semenjak 1990, peranti kecil ini diperkenalkan dan 
ia bias anya dilengkapi dengan pengesan atau penggerak untuk menjalankan proses 
mengesan,  penyediaan sampel atau analisis dan lebih dikenali sebagai lab-on-chip 
(LOC). Peranti konvensional bersaiz kecil yang terdapat di pasaran untuk analisis 
mikro porses biasanya menyediakan bacaan satu dimensi (1D) pada satu masa. Bagi 
mendapatkan imej dari peranti, kamera dan mikroskop biasanya digunakan. Walau 
bagaimanapun, saiz dan tiub pada peranti menyebabkan kamera dan peranti optic 
sukar diletakkan pada posisi peranti kecil untuk penangkapan imej bagi proses tindak 
balas. Untuk proses seperti pengesanan sel dan analisis alam sekitar, imej dua 
dimensi (2D) penting bagi meningkatkan kualiti analisis dan ketepatan data. Oleh itu, 
kajian ini mencadangkan untuk mengintegrasi teknik tomografi dalam peranti bersaiz 
kecil bagi menghasilkan imej dalam bekas peranti bagi menggantikan peralatan optik 
yang bersaiz besar. Sistem tomografi digunakan secara meluas dalam bidang 
perubatan dan proses industry bagi pembinaan semula imej. Penyelidikan ini 
mengintegrasikan system Tomografi Kapasitan Elektrik (ECT) ke dalam peranti 
bersaiz kecil bagi memerhatikan tindak balas sampel yang bertakung menggunakan 
elektrod satah. Sistem satah tomografi bersaiz kecil ini terdiri daripada susunan 
elektrod bagi mengukur perubahan dielektrik dalam bekas. Peranti bersaiz kecil ini 
terdiri daripada 8 elektrod satah yang mengelilingi bekas pengesan di mana dimensi 
setiap elektrod adalah 4 mm ×  2 mm (panjang× lebar) yang dicetak atas papan litar. 
Bekas polydimenthylsiloxane yang difabrikasi dalam makmal dilekatkan di atas 
elektrod bagi meletakkan sampel untuk pengukuran elektrik dan pembinaan semula 
imej. Teknik unjuran fan beam diguna bagi pengukuran data daripada system 
kapasitan tomografi satah bersaiz kecil. Data yang diperolehi diproses dengan 
menggunakan algoritma Unjuran Linear Back (LBP) melalui perisian Matlab bagi 
pembinaan semula imej. Tiga sampel : cecair-cecair, cecair-gas dan cecair-pepejal 
dikaji. Pengukuran elektrik menggunakan unjuran fan beam dijalankan dan imej 
sampel dibina semula dengan jayanya melalui LBP. Daripada keputusan yang 
diperolehi, peratus ralat bagi sampel pelbagai fasa iaitu air dan udara adalah 25% 
sementara peratusan ralat untuk sampel pepejal yis dan glukosa adalah 14.77%. 
Keputusan yang diperolehi menunjukkan bahawa kualiti imej yang diperolehi 
bergantung kepada perbezaan voltan di antara setiap pengukuran. Isipadu antara dua 
bahan memberi kesan kepada perbezaan voltan yang diukur dan semakin dekat 
sampel dengan elektrod satah, perbezaan voltan yang ketara diperolehi. Pembinaan 
semula imej menggunakan sistem kapasitan tomografi satah bersaiz kecil bagi semua 
sampel menunjukkan persamaan dengan imej yang diambil dengan menggunakan 
kamera. 
